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UROSTOMY DRAIN TUBE ADAPTER

UROSTOMI-KONNEKTOR

Contents
Urostomy drain tube adapter

Product Description

Urostomy drain tube adapter to connect a Hollister urostomy pouch to a
night drainage bag or leg bag (not included). Product is made of polymer/
copolymer plastics.

Indications and Intended Use
This product is an accessory to an ostomy pouching system that
connects a Hollister urostomy pouch to a night drainage bag or leg bag.

Precautions

/7« Single patient - multiple use. Sharing the product with multiple

\]{ﬂ' ) users creates risk of infection. Rinse with clean water and leave
to dry. Discard when visibly damaged.

Notes

Excess mucus from a urostomy stoma may cause the pouch to drain
slower than expected. Contact a stoma care nurse or healthcare
practitioner for help with the ostomy pouching system or skin irritation. In
case of serious injury (incident) in relation to your use of the product,
please contact your local distributor or manufacturer and your

local competent authority. For more information, see
www.hollister.com/authority or contact EC Rep or local distributor.

INSTRUCTIONS FOR USE

8 4 5

To dispose: Please follow all local disposal regulations.

CE mark as required M D Medical Device
Not made with natural rubber latex. (as applicable)
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Indhold
Urostomi-konnektor

Produktbeskrivelse

Urostomi-konnektor til at forbinde en Hollister-urostomipose med en
tembar natpose eller benpose (ikke inkluderet). Produktet er fremstillet af
polymer-/copolymerplast.

Indikationer og tilsigtet brug
Dette produkt er tilbeher til en stomibandage, der forbinder en
Hollister-urostomipose med en tembar natpose eller benpose.

Forholdsregler

/7%« Enkelt patient - bruges flere gange. Hvis produktet anvendes pa

\1!' ) flere forskellige brugere, kan der opsta risiko for infektion. Skyl
med rent vand og lad den terre. Bortskaf nar den er synligt
beskadiget.

Bemaerkninger

Kraftig slimafsondring fra en urostomi kan medfgre, at posen tammes
langsommere end forventet. Kontakt en stomisygeplejerske eller leege
for at fa hjeelp med stomibandagen ved irritation af huden. | tilfeslde af
alvorlig personskade (ulykke) i forbindelse med din brug af produktet
bedes du kontakte den lokale distributgr eller producent samt de

lokale myndigheder. Se www.hollister.com/authority, eller kontakt
EC-repraesentanten eller den lokale distributer, hvis du gnsker yderligere
oplysninger.
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Bortskaffelse: Fglg alle lokale bestemmelser for bortskaffelse.

M D Medicinsk udstyr
(efter behov)

CE-meerkning i henhold til krav
Ikke fremstillet af latex (naturgummi).

UROSTOMIE-ABLASSADAPTER
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Inhalt
Urostomie-Ablassadapter

Produktbeschreibung

Urostomie-Ablassadapter zum AnschlieBen eines Hollister
Urostromiebeutels an einen Nachtbeutel oder Beinbeutel (nicht im Umfang
enthalten). Das Produkt besteht aus Polymer-/Copolymer-Kunststoffen.

Indikationen und bestimmungsgeméBer Verwendungszweck
Dieses Produkt ist ein Zubehdrartikel fiir ein Stomabeutelsystem, das
einen Hollister Urostomiebeutel an einen Nachtbeutel oder Beinbeutel
anschlieBt.

VorsichtsmaBnahmen

/7 \ Fiir die mehrmalige Anwendung an einem Patienten. Durch die

\1_'!') gemeinsame Nutzung des Produkts durch mehrere Anwender
entsteht ein Infektionsrisiko. Mit sauberem Wasser abspiilen und
trocknen lassen. Bei sichtbaren Schiden entsorgen.

Anmerkungen

Bei (iberméaBiger Schleimproduktion eines Urostomas kann der Ausfluss
aus dem Beutel unerwartet langsam erfolgen. Sollten Sie Hilfe mit dem
Stomabeutelsystem oder Hautreizungen bendtigen, kontaktieren Sie lhre
zustandige Stomaschwester oder eine medizinische Pflegekraft. Setzen
Sie sich im Falle einer schwerwiegenden Verletzung (Vorkommnis) in
Verbindung mit der Verwendung des Produkts bitte mit Inrem lokalen
Héndler oder dem Hersteller sowie lhrer zusténdigen Behorde vor Ort

in Verbindung. Weitere Informationen finden Sie unter
www.hollister.com/authority, oder Sie setzen sich mit der EC-Vertretung
oder Ihrem lokalen Handler in Verbindung.
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Entsorgen: Bitte beachten Sie die ortlichen Entsorgungsvorschriften.

M D Medizinprodukt
(sofern anwendbar)

Erforderliche CE-Kennzeichnung
Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt.

Unauthorize

use, disclosure or cop

(esD ADAPTADOR DEL TUBO DE DRENAJE DE UROSTOMIA

(@ ADAPTATEUR DE POCHE D’UROSTOMIE

Contenido
Adaptador del tubo de drenaje de urostomia

Descripcion del producto

Adaptador del tubo de drenaje de urostomia para conectar una bolsa de
urostomia Hollister a una bolsa de orina nocturna o una bolsa de pierna (no
incluida). El producto esta fabricado con plasticos poliméricos y copoliméricos.

Indicaciones y uso previsto

Este producto es un accesorio para un sistema de bolsa de ostomia que
conecta una bolsa de urostomia Hollister a una bolsa de orina nocturna o
una bolsa de pierna.

Precauciones

/7> \ Para uso multiple en un Unico paciente. Compartir este producto

\1.'!' ) con varios usuarios representa un riesgo de infeccion. Enjuagar
con agua limpia y dejar secar. Desechar si hay darios visibles.

Notas

El exceso de mucosa de un estoma de urostomia puede hacer que la
bolsa se vacie de forma mas lenta de lo previsto. Pdngase en contacto
con su estomaterapeuta o con el médico encargado del cuidado del
estoma para obtener ayuda con el sistema de bolsas de ostomia o

en caso de irritacion cutanea. En caso de lesion grave (incidente)
relacionada con el uso del producto, péngase en contacto con su
distribuidor o fabricante local y con la autoridad local competente. Si
desea mas informacion, consulte www.hollister.com/authority o péngase
en contacto con el representante para la CE o su distribuidor local.

INSTRUCCIONES DE USO
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Para eliminar: Siga todas las normativas locales de eliminacion.

Marca CE como es requerido M D Producto sanitario
No contiene latex de caucho natural. (seglin corresponda)

(D VIRTSA-AVANTEEN TYHJENNYSLETKUN SOVITIN

Sommaire
Adaptateur de poche d’urostomie

Description du produit

Adaptateur de poche d’urostomie pour raccorder une poche pour urostomie
Hollister a une poche de nuit ou a une poche de jambe (non incluse). Ce
produit est fabriqué a partir de matieres plastiques polyméres et copolymeres.

Indications et utilisation prévue

Ce produit est un accessoire pour un systeme de poche de stomie qui
permet de raccorder une poche pour urostomie Hollister a une poche de
nuit ou a une poche de jambe.

Précautions

/- Utilisation sur un seul patient - plusieurs utilisations.

\1F ) La réutilisation de ce produit sur plusieurs patients est susceptible
de causer une infection. Rincer & I'eau claire et laisser sécher.
Eliminer lorsque le produit est visiblement endommagé.

Remarques

Un exces de mucus provenant d’une urostomie peut entrainer une

vidange de la poche plus lente que prévu. Contactez un(e) infirmier(&re)
stomathérapeute ou un professionnel de santé pour obtenir des conseils
sur le systeme de poche pour stomie ou les irritations cutanées. En cas de
blessure grave (incident) liée a votre utilisation du produit, contactez votre
distributeur ou fabricant local, ainsi que votre autorité compétente locale.
Pour davantage d'informations, rendez-vous sur www.hollister.com/authority
ou contactez votre représentant CE ou distributeur local.

MODE D’EMPLOI
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Mise au rebut : Veuillez respecter toutes les réglementations locales
relatives a la mise au rebut.

Marquage CE comme exigé Dispositif médical
Ne contient pas de latex de caoutchouc naturel. M D (Ie cas échéant)

ADAPTATEUR DE DRAINAGE POUR TUBE D’UROSTOMIE

Sisalto
Virtsa-avanteen tyhjennysletkun sovitin

Tuotekuvaus

Virtsa-avanteen tyhjennysletkun sovitin, jolla Hollisterin virtsa-avannepussi

liitet&ddn yotyhjennyspussiin tai reisipussiin (ei sisélly hintaan). Tuote on

tehty polymeeri/kopolymeerimuovista.

Kayttoaiheet ja kdyttotarkoitus

Téamé tuote on avannesidoksen lisatarvike, jolla Hollisterin

virtsa-avannepussi liitetddn yotyhjennyspussiin tai reisipussiin.

Varotoimet

/7  Tarkoitettu yhden potilaan kaytton, voi kéyttad useamman

\11“1 ) kerran. Tuotteen jakaminen usean kayttdjan kesken muodostaa
infektioriskin. Huuhtele puhtaalla vedelld ja jatd kuivumaan. Havita
tuote, kun siind on nékyvid vaurioita.

Huomaa

Liiallinen lima virtsa-avanteesta voi aiheuttaa pussin tyhjenemisen
odotettua hitaammin. Ota yhteyttd avannehoitajaan tai terveydenhuollon
ammattihenkilokuntaan, jos tarvitset apua avannesidoksen tai
ihodrsytyksen kanssa. Mikali tuotteen kéyttdon liittyen ilmenee

vakava loukkaantuminen (tai muu vakava tapahtuma), ota yhteytta
paikalliseen jakelijaan tai valmistajaan sekd paikalliseen toimivaltaiseen
viranomaiseen. Lisatietoja saat osoitteesta www.hollister.com/authority tai
ottamalla yhteyttd EC-edustajaan tai paikalliseen jakelijaan.

KAYTTOOHJEET
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Héavittdminen: Noudata kaikkia paikallisia havittdmistd koskevia

méaarayksid.
CE-merkki vaatimusten mukaan M D Lédékinnallinen laite
Ei sisall4 luognonkumilateksi (tarpeen mukaan)

ying is prohibited.

Contenu
Adaptateur de drainage pour tube d’urostomie

Description du produit

Adaptateur de drainage pour tube d’urostomie a utiliser pour raccorder un sac
d’urostomie Hollister a un sac collecteur de nuit ou a un sac de jambe (non
inclus). Fabriqué a partir de matiéres plastiques polymeres et copolymeres.

Indications et usage prévu

Ce produit est un accessoire faisant partie d’un appareillage de stomie
destiné a raccorder un sac d’urostomie Hollister a un sac collecteur de
nuit ou a un sac de jambe.

Précautions

/- Un seul patient - utilisation multiple. Partager le produit avec

\1!!1 ) plusieurs utilisateurs crée un risque d'infection. Rincer a I'eau propre et
laisser sécher. Jeter lorsqu'il est visiblement endommagg.

Remarques

[’exces de mucus provenant d’une urostomie peut ralentir le drainage
du sac. Parlez a une infirmiere spécialisée en soins de stomie ou a un
professionnel de la santé pour obtenir de I'aide au sujet de I'appareillage
de stomie ou en présence d’une irritation cutanée. En cas de blessure
grave (incident) liée a I'utilisation du produit, veuillez communiquer avec
le fabricant, votre distributeur local ou votre autorité locale compétente.
Pour en savoir plus, consultez la page www.hollister.com/authority ou
communiquez avec le représentant de la CE ou le distributeur local.

MODE D’EMPLOI

8 4

Pour le jeter : Veuillez suivre les réglementations locales en matiére de
gestion des déchets.

Marquage CE tel que requis
Fabriqué sans latex a base
caoutchouc naturel.

Dispositif médical
M D (s'il'y a lieu)
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(D CONNETTORE PER IL TUBO DI DRENAGGIO PER UROSTOMIA

Contenuto
Connettore per il tubo di drenaggio per urostomia

Descrizione del prodotto

Connettore per il tubo di drenaggio per urostomia per collegare una
sacca per urostomia Hollister a un sacchetto di drenaggio da notte o a
una sacca da gamba (non inclusi). Il prodotto € realizzato con materiali
plastici di copolimero/polimero.

Indicazioni e utilizzo previsto

Questo prodotto & un accessorio per un sistema di raccolta per stomia
che collega una sacca per urostomia Hollister a un sacchetto di
drenaggio da notte 0 a una sacca da gamba.

Precauzioni

/7% \ Singolo paziente - muttiuso. Condividere il prodotto con pilt utilizzatori

\1_'!1 ) crea rischio di infezione. Sciacquare con acqua pulita e lasciar
asciugare. Gettare se visibilmente danneggiato.

Note

Un’eccessiva fuoriuscita di muco da una urostomia potrebbe causare

un drenaggio della sacca pill lento del previsto. Contattare il personale
infermieristico dedicato o un operatore sanitario in grado di fornire un aiuto
con il sistema di raccolta per stomia o in caso di irritazione cutanea. In caso
di gravi lesioni (incidente) correlate all’'uso del prodotto, contattare il proprio
distributore locale o il produttore, nonché I'autorita competente locale. Per
ulteriori informazioni, visitare www.hollister.com/authority o contattare il
rappresentante CE o il distributore locale.

ISTRUZIONI PER L'USO

Come effettuare lo smaltimento: attenersi a tutte le normative locali in

tema di smaltimento.
Dispositivo medico
M D (dove applicabile)

CE mark come richiesto
Realizzato senza lattice di gomma naturale.
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Inhoud
Urostoma-afvoerslangadapter

Productbeschrijving

Urostoma-afvoerslangadapter om een uro-opvangzakje van Hollister te
verbinden met een nachtopvangzak of een beenzak (niet inbegrepen). Het
product is vervaardigd uit polymeren/copolymeren.

Indicaties en beoogd gebruik

Dit product is een accessoire bij een stomaopvangsysteem bedoeld om een
uro-opvangzakje van Hollister te verbinden met een nachtopvangzak of een
beenzak.

Voorzorgsmaatregelen

/- Enkele patiént — meerdere malen te gebruiken. Als het product

\1F ) door meerdere personen wordt gebruikt kan dat infectierisico’s
opleveren. Met schoon water spoelen en laten drogen. Bij
zichtbare schade wegwerpen.

Opmerkingen

Overvloedig slijm van een urostoma kan ervoor zorgen dat het opvangzakje
langzamer leegloopt dan verwacht. Neem voor hulp met het stomaopvangsysteem
of huidirritatie contact op met een stomaverpleegkundige of zorgverlener. In het
geval dat er ernstig letsel (incident) optreedt met betrekking tot het gebruik van
het product, neem dan contact op met uw lokale distributeur of fabrikant en uw
lokale bevoegde instantie. Voor meer informatie kunt u naar
www.hollister.com/authority gaan of contact opnemen met de vertegenwoordiger
in de Europese Gemeenschap (EC) of met de lokale distributeur.

GEBRUIKSAANWIJZING
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Wegwerpen: Volg alle lokale regelgeving op omtrent het wegwerpen.

CE-keurmerk zoals vereist M D Medisch hulpmiddel
Niet vervaardigd uit natuurlijk rubberlatex. (waar van toepassing)

ADAPTER FOR TGMMING AV UROSTOMIPOSE

Innhold
Adapter for tamming av urostomipose

Produktbeskrivelse

Adapter for tamming av urostomipose som kobler en Hollister urostomipose
til en nattpose eller en benpose (ikke inkludert). Produktet er laget av
polymer/kopolymerplast.

Indikasjoner og tiltenkt bruk
Dette produktet er tilleggsutstyr til et stomiposesystem som kobler et
Hollister stomiposesystem til en nattpose eller en benpose.

Forholdsregler

/7% « En pasient - flerbruk. Deling av produktet med flere brukere

\11“1 ) skaper fare for infeksjon. Skyll med rent vann og la det tarke.
Kast nar det er synlig skadet.

Merknader

Overflgdig slim fra en urostomi kan fgre til at posen toammes langsommere
enn forventet. Ta kontakt med en stomisykepleier eller annet helsepersonell
for hjelp med stomiutstyret eller hvis det oppstér hudirritasjon. Ved

alvorlig skade (hendelse) knyttet il din bruk av produktet kontakter du din
lokale distributer eller produsent og din lokale kompetente myndigheter.
For mer informasjon, se www.hollister.com/authority eller kontakt med
EC-representant eller lokal distributgr.

BRUKSANVISNING

"

f
74
<) 1

0
D 180 Q -

8 4 5

Avhendes etter bruk: Fglg alle lokale forskrifter for avhending.

Medisinsk enhet
M D (dersom aktuelt)

CE-merking pakrevd
lkke laget med naturlig gummilateks.

TUBO ADAPTADOR DE DRENAGEM DE UROSTOMIA

Conteiido
Tubo adaptador de drenagem de urostomia

Descrigéo do produto

Tubo adaptador de drenagem de urostomia para conectar uma bolsa de
urostomia Hollister a uma bolsa de drenagem noturna ou bolsa de perna
(ndo incluida). O produto é fabricado com polimeros/copolimeros plasticos.

Indicagdes e Uso Pretendido

Este produto é um acessorio para um sistema de bolsa para estomia
que conecta uma bolsa de urostomia Hollister a uma bolsa de drenagem
noturna ou bolsa de perna.

Precaucdes
/17||I) Paciente (nico - uso maltiplo. Compartilhar o produto com varios
L,

usuarios proporciona risco de infeccdo. Lave com agua limpa e
deixe secar. Descarte quando estiver visivelmente danificado.

Notas

0 excesso de muco de um estoma de urostomia pode fazer com que a
bolsa drene mais lentamente do que o esperado. Consulte um enfermeiro
estomaterapeuta ou um profissional de salide para obter auxilio sobre

0 sistema da bolsa de estomia ou irritagdo na pele. Em caso de leséo
grave (incidente) relacionada com a utilizagdo do produto, contate 0 seu
distribuidor local ou fabricante e a autoridade local competente. Para obter
maiores informagdes, consulte www.hollister.com/authority ou entre em
contato com o Representante CE ou o distribuidor local.

INSTRUGOES DE USO
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ying is prohibited.
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Para descartar: Por favor, siga todas as regulamentagdes locais de

descarte.
Marca CE conforme exigéncia M D Dispositivo médico
N&o contém latex de borracha natural. (quando aplicavel)

(sv) SLANGADAPTER FOR TOMNING AV UROSTOMIN
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Innehall
Slangadapter for témning av urostomin

Produktbeskrivning

Slangadapter for témning av urostomin fér att koppla en Hollister-urostomipase
till en urinuppsamlingspase eller benpése (ingér ej). Produkten ar tillverkad av
polymer-/kopolymerplaster.

Indikationer och avsedd anvandning
Den hér produkten &r ett tillbehor till ett stomisystem och kopplar en
Hollister-stomipase till en urinuppsamlingspase eller benpase.

Forsiktighetsatgarder

/7« For anvandning av en patient - flergdngsanvindning. Att dela

\1!‘ ) produkten med andra anvandare medfér risk for infektion. Skolj
med rent vatten och ldmna att torka. Kassera vid synlig skada.

Viktigt!

Overflodigt sekret frdn en urostomi kan leda till att pasen téms
ldngsammare &n véintat. Kontakta en stomisjukskoterska eller lakare for
hjalp med stomisystemet eller hudirritationer. Kontakta din lokala
distributér eller tillverkaren, samt lokal behérig myndighet, om en allvarlig
personskada (incident) skulle intréffa i samband med anvandningen av
produkten. For mer information, se www.hollister.com/authority eller
kontakta EC-representanten eller den lokala distributoren.
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For att kassera: Vénligen folj alla lokala avfallsregler.

A . Medicinteknisk produkt
CE-markning enligt krav MD (somtillémpligt)p

Ej fillverkad gy naturgummi.
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